
《海安市人民医院急诊手术室内镜系统采购》项目
询价采购文件
一、项目概况
1.项目编号：HARY-YXZBK-048
2.项目地点：海安市人民医院
3.项目内容：急诊手术室内镜系统一套采购
二、供应商要求
2.1法定条件
2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供上一年度的证明资料）；
2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
2.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。
2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。
三、项目具体需求
3.1本项目采用询价采购，按照技术规格、质量、服务等方面相同的条件下，价格最低者确定为供应商。（项目报价单详见附件1）

3.2采购标的的数量：

	序号
	产品名称
	[bookmark: _GoBack]数量
	预算价（元）

	1
	急诊手术室内镜系统采购
	1套
	200000



3.3采购标的的技术规格：
神经内镜系统技术参数
一,主机：
图像处理系统
1.成像器：1/2.8 SONY CMOS光学套件
2.输出像素：210万像素
3.水平分辨率:1080线
4.扫描系统：逐行扫描
5.图像尺寸：1920*1080
6.拒绝微延迟

内置冷光源系统
1. 调光：20级强度显示
2. 光源功率：80W
3. 光源强度：≥500万Lux(光源接口输出)
4. LED灯工作寿命：≥50000小时
5. 光源接口：狼牌（WOLF）,史密斯

导光束，摄像头部分
1. 摄像头手柄功能：一键冻结、一键白平衡
2. 摄像头电缆长度：2.5M
3. 导光束：Ø4*3000  耐高温高压
4. 0°镜体:φ4mm，工作端长175mm
5. 30°镜体: φ4mm，工作端长175mm

内置监视器部分
1. 内置监视器分变率：1080线
2. 内置监视器尺寸：15寸
3. 内置高清监视器屏幕比例：16:9
4. 内置监视器图像尺寸：1920*1080
5. 帧率：(1920x1080)60p

环境要求：
1. 信噪比：50dB以上
2. 工作温度/湿度:-10°C~+50°C/20％~90％RH
3. 存放温度/湿度：-10°C~+50°C/20％~95％RH

操作部分：
1. 视频输出 3*HDMI,CVBS
2. 卡口：国际标准C型卡口，可连接进口国产硬镜
3. 中英文语言切换
4. 白平衡：自动白平衡和手动白平衡
5. 白平衡控制：主机面膜，摄像机身按键控制
6. 图像冻结：主机面膜，摄像机身按键控制
7. 预设专业神外画面调教，开机即用，节省宝贵时间
8. 可连接多个4K显示器展现极致颅内画面
9. 便携一体机：减小手术室空间局限性

3.4其它额外评标因素和标准：
3.4.1、招标要求中的“★” 号项必须满足，任何一项不符，则废标。其他一般条款偏离达到3项废标。
3.4.2、投标分项报价表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被否决的风险由投标人承担。 
3.5采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
响应时间：成交供应商应在收到买方电话4小时内响应，24小时到达现场。
3.6采购标的的验收标准：严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收。
四、项目其他要求
4.1签定合同日期：自成交公告结束后 15 日内按时签约。
4.2交货期（服务时间）：自合同签定之日起 30 个工作日内。
4.3交货（服务）地点：买方指定地点。
4.4质保期限（自交货并验收合格之日起计）：整机质保2年，终身维护。
4.5验收方案、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：成交供应商先期进行场地勘察，在交货期内将上述采购货物送到买方指定地点，并负责安装调试、提供技术援助、人员培训。
设备验收时间：设备试用后3个工作日内进行验收。
验收方法：买方收货时应对产品的数量、型号、规格、包装等进行初步验收，验收无误应签署收货单；卖方需免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。
五、付款时间和条件
货物交付验收合格、良好运行一个月后付货款的95%，质保期后无质量问题付清余款，不计息。
六、现场洽谈
谈判时间: 2021年 06月03日  16：00（北京时间）
谈判地点:海安市人民医院  医技楼五楼第一会议室 
谈判时携带企业营业执照（加盖企业公章）、授权委托书（原件）、授权人及授权委托人的身份证复印件（加盖企业公章）。
七、特别提醒
请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。









附件1
海安市人民医院询价采购报价单
 XXXXX项目

项目编号： XXXXX
	序号
	项目
	品牌 规格 配置
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计       
	
	
	
	
	

	
	总报价（大写）



注：1.有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。
     2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或委托代理人（签名）：
报价人名称（公章）：
报价人：
报价人联系电话：
付款承诺：
其它承诺：


